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1. Einleitung
Zur Messung des natürlichen Strahlenpegels bieten sich heute
verschiedene Festkörperdosimetersysteme an. Silberaktivierte
Phosphatgläser, die bereits seit mehreren Jahren hierzu ein-
gesetzt werden PL können auch bei zwischenzeitlichen Ab-
lesungen eine langjährige Ionendosis akkumulieren. Sie mes-
sen aber nur Dosen oberhalb 40 mR, wozu eine Expositions-
dauer von etwa 6 Monaten erforderlich ist. Demgegenüber
ermöglichen LiF-Dosimeter schon Dosismessungen oberhalb
5 mR. Es müssen jedoch noch empfindlichere Dosimeter ein-
gesetzt werden, um auch kurzzeitige Schwankungen des na-
türlichen Strahlenpegels infolge zusätzlicher Strahlenquellen
in der näheren Umgebung kerntechnischer Anlagen zu er-
fassen. Gute Einsatzmöglichkeiten zeigten bisher CaS04:Dy-
Dosimeter, die bereits Dosen oberhalb 20 [-LR anzeigen [2].
Aber auch CaF 2-Dosimeter ermöglichen mit kommerziellen
Auswertesystemen Dosismessungen schon oberhalb 0,1 mR.
Im folgenden werden die Ergebnisse unserer Untersuchun-
gen mit CaF 2(nat)-Dosimetern der Type PNP 090 [8 1] wieder-
gegeben. Die Ausmessung der Dosimeter erfolgte hierbei im
Auswertegerät TL-Reader PNH 801 [81]. Außerdem werden
die Einsatzmögiichkeiten dieses Dosimetersystems im Ver-
gleich zu anderen Festkörperdosimetern beschrieben.
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1. Introduction
Various solid state dosimetry systems are now available for
measuring the natural background radiation level. Silver-
activated phosphate glass dosimeters, which have already
been in use for many years [1], can accumulate several
years' exposure even with intermediate readouts. They only
measure, however, exposures of over 40 mR, which requires
exposure time of about 6 months. In contrast, LiF dosimeters
make it possible to measure exposures of 5 mR. How-
ever, in order to be also able to measure short-term
fluctuations of the natural background radiation level due
to additional radiation sources in the near vicinity of nuclear
engineering facilities, it is necessary to use even more sen-
sitive dosimeters. Good results have been obtained so far
with CaS04 : Dy dosimeters, which indicate exposures above
20 [-LR [2]. However, CaF 2 dosimeters also make it possible,
in conjunetion with commercial evaluation systems, to meas-
ure exposures of 0,1 mR. This paper presents the results of
our investigations on CaF 2 (not) dosimeters type PNP 090
[81]. The dosimeters were read out in the evaluation device
TL-Reader PNH 801 [81]. In addition, the possibilities of use
of rhis dosimetry system, in compcrison with other solid
state dosimeters, are also discussed.
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Fig.2: Relative Energieabhängigkeit der Dosisanzeige von CaF2-Dosi-
metern PNP 090 [81] mit und ohne Energiekompensationsfilter
Fig. 2: Relative energy-dependence of the exposure readout of CaF2
dosimeters PNP 090 [8 1J with and wilhout an energy compensation filter
The dosimeter readout is aiso direction-dependent, particu-
larly with dosimeters with an energy compensation filter
(Fig.3).
2. Exposure range and energy-dependence
The readout of CaF2 dosimeters is directly proportional to
the exposure over the wide range from 0,1 mR to 3000 R.
Fig.l shows the readouts obtained with the evaluation
system in the measuring range up to 100 mR relevant in the
present context.
The energy dependence of CaF2 dosimeters was determined
with sharply filtered X-rays and with the gamma radiation
of Cs 137 and Co 60. Fig.2 shows the results obtained with
the dosimeter with and without an energy compensation
filter. The direction of the radiation incidence was at right
angles to the dosirneter cxis, the dosimeter was rotated
during irradiation. The CaF2 dosimeter is ± 20% energy
dependent in the energy range from 30 keV to 1,2 MeV.
3. Pre-dose
The readout of an unexposed dosimeter is called the zero-
effect or pre-dose, In measuring small exposures it is some-
times necessary to subtract this pre-dose from the total ex-
posure, The pre-dose level depends not only on the pro-
perties of the dosimeter but also on the evaluation tech-
nique of the dosimetry system.
Thus, the infra-red emission of the dosimeter and of the
cathode during the heating cycle can be substantially re-
duced by the use of an infra-red filter and by switching off
the heating after reaching the glow peck maximum. Carry-
ing out selective measurements of the height of the third
emission peak only in a limited temperature range, the other
glow peaks may be ignored (see also Fig. 5).
The residual exposure remoininq after reading out an ex-
posed dosimeter amounts to about 0,3 0J0 of the original ex-
posure with a standard heatings cycle (7 seconds) during
the readout process, but can be reduced to 0,01 0J0 by post-
readout heating (9 seconds).
In order to determine the pre-dose, we read out 10 unexpos-
ed dosimeters five times consecutively.From this total of
50 measurements we found 0 mean !m~-dose of 34 ~tR with
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Fig ..1: Dosiscnzeiqe im unteren Meßbereich von CaF.(nat)-DosimeternTyp
PNP 090 [81]
Fig. 1: Exposure readout in the lower measuring range of CaF2 (not)
dosimeters type PNP 090 [81]
.S
1000
2. Ionendosisbereich und Energieabhängigkeit
Die Meßwertanzeige von CaF2-Dosimetern ist über einen
großen Bereich von 0,1 mR bis 3000 R direkt proportional zur
Meßwertgröße. Die mit dem Auswertesystem erhaltene Dosis-
anzeige ist in Fig. 1 für den hier interessierenden Meßbereich
unterhalb 100 mR wiedergegeben.
Die Energieabhängigkeit des CaF2-Dosimeters wurde mit
hartgefilteter Röntgenbremsstrahlung sowie mit v-Strohlunq
von 137CS und 60Co ermittelt. Fig.2 zeigt die Meßergebnisse
fü'i- das Dosimeter mit und ohne Enerqiekompensotionsfllter.
Die Einstrahlung erfolgte bei rotierendem Dosimeter senk-
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Fig. 3: Relative Richtungsabhängigkeit der Dosimeteranzeige von CaF2-
Dosimetern mit und ohne Energiekompensationsfilter für Quanlenenergien
von 46 keV und 87 keV
Fig. 3: Relative direction dependence of the dosimeter readout for CaF2
doaimeters with end without enerqy cornpensofion flirers, for quantum en-
ergies of 46 keV and 87 keV
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copsule, conteins o smoll proportion of natural redieeelive
* Infolge natürlicher 4OK-Aktivität der Glaskapselung bei älteren Dosi-
metern . Owing to natural K 40 activity of the glass capsules of former
dosimeters
4. Zero-effect increase owing to internal radiation
The material of the dosimeter, end especial!y of the g!ass
substances which contribute to the measured effect when
measuring small exposures over long periods of time. So far,
this increase of the zero-effect owing to interna I radiation
hcs been reported by vorious ourhors (Teble 1) only to-
gether with the natural background radiation effect. In order
to separate these components, we stored several dosimeters
for a long time inside the steel chamber of the Whole Body
Counter behind 0 shielding of 15 cm steel. Toking info oc-
count the relatively low natural radiation level in the ehern-
ber, amounting to 3,2 !1R/h [5], we determined a readout
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Fig.4: Die Streuung der Meßwert-
anzeige von unbestrohlten CaF2-
Dosimetern
Fig. 4: Variation of the readout of
unexposed CaF2 dosimeters
Tab. 1: Nulleflektzuwachs von CaF2-Dosimetern
Table 1: Zero-eflect increase of C"F2 dosimeters
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however, that this pre-dose cumulates only partly with the
radiation-induced exposure., Thus, for exposures of 200 !1R,
100!1R and 50 !1R, we found measured pre-dose components
of 5 !1R, 12!1R and again 12 p,R respectively. The pre-dose
component causes 0 deviation from linearity in the exposure
range up to 200!1R (Fig. 1). Above 200!1R the pre-dose need
not be taken into account.
The unexpectedly smcll effecr of the pre-dose can be ex-
plained by the fact that the maximum luminescence intensity
will be mecsured only in the temperature range of the
glow peak (time interval from 4 s to 6,5 s after switching on
the heating, see also Fig. 5). With on unexposed dosimeter,
the short-term statistical fluctuations of the dark current
show a maximum in this range. The probability is however
low that the radiation-induced peak maximum and 0 high
value of the dark current coincide in time. For this reason,
when measuring small exposures, the total measured value is
burdened, on average, with only about 1/3 of the pre-
dose measured on the unexposed dosimeter.
3. Vordosis
recht zur Dosimeterachse. Das CaF2-Dosimeter ist im Ener-
giebereich 30 keV bis 1,2 MeV innerhalb ± 20010 energie-
abhängig.
Eine Richtungsabhängigkeit der Dosimeteranzeige ist vor
allem beim Dosimeter mit Energiekompensationsf1lter vor-
handen (Fig.3).
Die Anzeige des unbestroh!ten Dosimeters wird ols Null-
effekt oder Vordosis bezeichnet. Bei der Messung kleiner
Dosen muß diese Vordosis unter Umständen von der Ge-
samtdosis subtrahiert werden. Der Betrag der Vordosis wird
hierbei nicht nur durch die Eigenschaften des Dosimeters,
sondern auch durch die Auswertetechnik des Dosimeter-
systems bestimmt.
So wird während des Aufheizzyklus die Infrarotemission des
Dosimeters und der Kathode sowohl mit einem Infrarot-
filter als auch durch Abschalten des Heizvorganges nach Er-
reichen des Meßpeakmaximums wesentlich reduziert. Durch
selektive Messung der Höhe des dritten Emissionspeaks nur
im eingeschränkten Temperaturbereich bleiben andere Peaks
unberücksicl1tigt (siehe auch Fig. 5).
Die Restdosis, die nach Ausmessen eines bestrahlten Dosi-
meters verbleibt, beträgt bei Stanclarderhitzung während des
Auswertevorganges (7 s) etwa 0,3010, bei längerem Aufheizen
anschließend an die Auswertung (9 s) 0,01010 der Dosis.
Zur Ermittlung der Vorclosis wurden 10 unbestrahlte Dosi-
meter fünfmal hintereinander ausgemessen. Aus insgesamt
50 Messungen wurde eine mittlere Vordosis von 34!1R mit
einer Standardabweichung von ± 14!1R erhalten (Fig.4).
Dieser Vordosiswert addiert sich jedoch nur zum Teil zum
strahieninduzierten Meßwert. Für Dosen von 200 !1R, 100!1R
und 50!1R wurde der Meßwertanteii der Vordosis zu 5 !1R,
12!1R und nochmals 12!1R ermittelt. Der Vordosisanteil ver-
ursacht das Abweichen vom linearen Verlauf im Dosisbereich
unterhalb 200!1R (Fig. 1). Oberhalb 200 !1R muß die Vordosis
nicht mehr berücksichtigt werden.
Die Ursache für den unerwartet geringen Einfluß der Vor-
dosis ist darin zu sehen, daß jeweils die maximale Lumines-
zenzintensität im Temperaturbereich des Glowpeaks (Zeit-
raum 4 bis 6,5 s nach Aufheizbeginn, siehe auch Fig.5) ge-
messen wird. Bei einem unbestrahlten Dosimeter wird von
den kurzzeitigen statistischen Schwankungen des Dunkel-
stromes der höchste Wert in diesem Bereich angezeigt. Die
Wahrscheinlichkeit ist aber gering, daß das strahlenindu-
zierte Peakmaximum und ein hoher Wert des Dunkelstromes
zum gleichen Zeitpunkt auftreten. Dadurch trägt bei der
Messung kleiner Dosen im Mittel nur etwa 1/3 des mit dem
unbestrahlten Dosimeter ermittelten Vordosiswertes zum Ge-
samtwert bei.
4. Nulleffektzuwachs infolge interner Strahlung
Ein geringer Anteil an natürlichen radioaktiven Stoffen im
Material des Dosimeters, insbesondere aber in der Glas-
kapselung, wird bei der Messung kleiner Dosen während
einer längeren Expositionsdauer neben der natürlichen Um-
gebungsstrahlung zum Meßeffekt beitragen. Dieser Zuwachs
des Nulleffektes infolge interner Strahlung wurde von ver-
schiedenen Autoren (Tab. 1) bisher nur einschließlich der na-
türlichen Umgebungsstrahlung angegeben. Um diesen An-
teil zu trennen, wurden mehrere Dosimeter in der Stahlkam-
mer des Gcnzkörperzdhlers hinter einer Abschirmung von
15 cm Stahl längere Zeit gelagert. Unter Berücksichtigung
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Fig. 6: Änderung der Dosisanzeige von drei CaF,-Dosimetern bei wieder-
hoiter Auswertung in einem Raum mit indirektem Tagesiicht und mit Kunst-
lichtbeleuchtung
Fig.6: Change of the exposure reodout of three CaF2 dosimeters in



















5. Temperature-dependence and sensitivity to light
In order to determine the effect of the temperature during
irradiation on the readout of the dosimeter, we irradiated
dosimeters in the temperature range from -20°C to 50 oe.
We found no effect of the ambient temperature during
irradiation on the exposure readout.
CaF2 dosimeters are, however, very sensitive to light. The
dosimeter readout induced by exposure to sunlight for
1 minute and for 2 hours amounted to 45 mR and to 1,3 R
respective!y~ ln contrast j after an exposure of 1 minute to
artificial light in the immediate vicinity of a 60 W incandes-
cent light bulb or luminescent tube, the measured effect
amounted to only 3 mR, whereas at a distance of 1,5 m no
effect could be measured at all. The glow peak of the light-
induced thermoluminescence is shifted towards higher tern-
peratures in comparison with the peak of radiation-induced
luminescence (Fig. 5).
A light-induced thermoluminescence is also observed when
part of the exposure stored in higher temperature giow
peaks, and therefore not read out in the course of measure-
ment, is transferred to glow peak 111 by exposure to UV light.
Deliberate exposure to UV light thus makes it possible to
read out a larger total exposure of the dosimeter cccumu-
5. Temperaturabhängigkeit und Lichtempfindlichkeit
Zur Untersuchung des Temperatureinflusses auf die Dosi-
meteranzeige wurden Dosimeter im Temperaturbereich
-20°C bis 50°C bestrahlt. Eine Abhängigkeit der Dosis-
messung von der ümgebungstemperatur während der Be-
strahlung konnte nicht festgestellt werden.
Gegenüber Lichteinwirkung sind CaF2-Dosimeter jedoch sehr
empfindlich. Die durch Sonneneinstrahlung hervorgerufene
Dosimeteranzeige betrug 45 mR und 1,3 R für eine Exposi-
tionsd~uer von 1 Minute bzw. 2 Stunden. Nach einminütiger
Bestrahlung mit Kunstlicht in unmittelbarer Nähe einer Glüh-
birne bzw. Leuchtstoffröhre von 60 W wurden nur 3 mR ge-
messen, in 1,5 m Abstand konnte kein Meßeffekt mehr fest-
gestellt werden. Der Glowpeak der lichtinduzierten Lumi-
neszenz liegt im Vergleich zur strahleninduzierten Lumines-
zenz bei höheren Temperaturen (Fig.5).
Eine lichtinduzierte Lumineszenz tritt auch auf, wenn ein
Teil der bei der Ausmessung nicht abgefragten Dosis, die
in Glowpeaks höherer Temperaturen gespeichert wird, durch
Einwirkung von UV-Licht in Glowpeak 111 übergeführt wird.
Durch absichtliche UV-Lichteinwirkung kann damit eine grö-
ßere, bis dahin akkumulierte Gesamtdosis des Dosimeters
cibgefragt werden [6].
Bei der Messung kleiner Dosen muß daher jede unkontrol-
lierbare Lichteinwirkung während der Bestrahlung und Aus-
wertung vermieden werden. Fig.6 soll verdeutlichen, in wei-
chem Maße bereits eine kurzzeitige Lichteinwirkung während
der Auswertung zur Fehlmessung führen kann. Es wurden
3 Dosimeter unter sonst gleichen Bestrahlungs- und Auswerte-
bedingungen einmal in einem Raum mit indirektem Tages-
licht, ein anderes Mal in einem ausschließlich mit Kunstlicht
beleuchteten Raum wiederholt ausgemessen. Die Lichtein-
wirkung erfolgte hierbei nur kurzzeitig beim Einlegen in das
Auswertegerät (einige Sekunden). Die Auswertung sollte nur
in ausschließlich mit Kunstlicht beleuchteten Räumen erfol-
gen.
des relativ kleinen natürlichen Strahlungsanteiles in der Kam-
mer in Höhe von 3,2 fLR/h [5] konnte ein Betrog von 1 flR/h
auf den Meßwertzuwachs infolge interner Strahlung zurück-
geführt werden.
lated up to that time [6].
When measuring small radiation exposures it is therefore
important to avoid any uncontrolled exposure of the dosi-
meter to light during irradiation as weil as in the course of
evaluation. The extent to which the readout can be vitia ted
by even abrief exposure to light in the course of evaluation
is illustrated in Fig.6. In this experiment, 3 dosimeters were
repeatedly read out under identical irradiation and evalua-
tion conditions except that one set of measurements took
place in a room with indirect daylight end the other in a
room with exclusively artificial illumination. In all cases the
dosimeters were exposed to light for only a few seconds
while being placed into the evaluation apparatus. These
results show that evaluation should always be conducted in
a room with exclusively artificial illumination.
6. Measurement accuracy
The manufacturer allows for the calibration factor (ratio
readout/exposure) of a dosimeter series a tolerance of
± 15%.
In order to determine the reproducibility of a single expo-





Fig.5: Thermolumineszenz-Glowkurven eines CaF2-Dosimelers in Abhän-
gigkeit von der Zeit während und nach dem Ausheizen für ein unbestrahl-
tes Dosimeter sowie für dasselbe Dosimeter im Anschluß an eine v-Bestrch-
lung bzw. Lichteinwirkung
Fig. 5: Thermolumineseenee glow curves of a CaFs dosimeter during and
after the heating cycle, fcr an unexposed dosimeter and for the same dosi-




Der Hersteller läßt für den Sondenfaktor (Verhältnis Meß-
wertanzeige/Meßwertgröße) einer Dosimeterserie eine Tole-
ranz von ± 15"/0zu.
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meter, to 500 mR in one series of measurements and to 4 mR
in the other. The results are shown as histograms in Fig.7.
The relative stcndord deviation calculated from these results
was ± 0/6010 for 500 mR and ±1/9 010 for 4 mR.
Zur Ermittlung der Reproduzierbarkeit einer Dosismessung
wurde je ein Dosimeter wiederholte Male auf 500mR und
auf 4 mR bestrahlt und ausgewertet. Fig.7 gibt die Meß-
wertstreuung des Einzeldosimeters wieder, für die eine rela-
tive Standardabweichung von ± 0/6010 bzw. 1/9010 berechnet
wurde.
Dieselbe Reproduzierbarkeit erzielt man innerhalb einer
Dosimeterserie, wenn für jedes Dosimeter der individuelle
Sondenfaktor berücksichtigt wird. Die Meßgenauigkeit auch
für kleine Dosen ist in Tab.2 wiedergegeben. Die bei der
Messung kleiner Dosen ermittelte Standardabweichung von
± 20 [tR ist neben den Fehlereinflüssen der Thermolumines-
zenzmessung im wesentlichen auf Schwankungen des Dunkel-
stromes zurückzuführen, die schon beim unbestrahlten Dosi-
meter zur Unsicherheit der Vordosismessung führen. Die
Messung kleiner Dosen sollte wegen der möglichen maxima-
len Meßwertstreuung der Einzeldosimeter durch gleichzei-
tige Bestrahlung mehrerer Dosimeter erfolgen.
Tab.2: Standardabweichung und max. Meßwertstreuung von Ca·F.-Dosi-
matern, ermittelt aus mindestens 50 Messungen
Table 2: Standard deviation and max. readout variation of CaF. dosi-
meters, delermined with al least 50 measurements
Als Beispiel für die Messung einer kleinen Dosis wurden
einige Dosimeter 90 Stunden lang (4 Tage) im Freien einer
natürlichen Umgebungsstrahlung von etwa 10 f.tR/h ausge-
setzt. Die Dosis wurde in folgender Weise ermittelt:
Eine Dosisleistung von 10 [tR/h kann nach einer viertägigen
Expositionszeit mit einer Genauigkeit von etwa ± 5010 ermit-
telt werden. Damit lassen sich noch örtliche oder zeitliche
Schwankungen des natürlichen Strahlungsfeldes von 2 [tR/h
feststellen.
7. Vergleich mit anderen Festkörperdosimetern
Zur Messung einer langzeitig akkumulierten Strahlungsdo-
sis werden in der Umgebung des Kernforschungszentrums
Karlsruhe schon seit 5 Jahren Phosphatglasdosimeter und
seit 2 Jahren LiF-Dosimeter eingesetzt. Um kurzfristige Än-
derungen und Erhöhungen der Umgebungsstrahlung zu er-
mitteln/ eignen sich neben den oben untersuchten CaF2-Dosi-
metern vor allem Exoelektronen-Dosimeter, deren praktische
Anwendung jedoch erst nach einem gewissen Abschluß der
Entwicklung geeigneter Dosimetersysteme möglich sein
wird [7].
urements on unexposed glass.Owing to the possible varia-
tion of the reodouts of individual dosimeters, srncll ex-
posures should be measured with several dosimeters simul-
taneously.
As an example for the measurement of a small exposure a
few dosimeters were exposed for 90 hours (4 days) in the
open in a location with a natural background radiation level
of about 10 [tR/h. The exposure was deterrnined as folIows:
Dosimeter readout 1125 I'R ± 30 I'R
Zero effect increase -931'R
Pre-dose -5 I'R ± 20l'R
Measured value for 3 hours storage -30I'R
Natural background radiation exposure 997 I'R ± 50l'R
This shows that, with an exposure time of 4 days, an expo-
sure rate of 10 [tR/h can be measured with an accuracy of
about ± 5010. This makes it possible to detect local or tem-
poral fluctuations of the natural background level of 2 [tR/h.
The same reproducibility can be achieved within a dosimeter
series, provided we take into account the individual calibra-
tion factor of each dosimeter. The measurement accuracy
for small exposures is shown in tabulated form in Table 2;
The standard deviation of ± 20 [tR found in measuring small
exposures is due partly to error factors in measuring the
thermoluminescence and partly to fluctuations of the dark
r ...... y.o.n+ u,l'h·;,..J." ,..1~""'r"o.~I.I+ in IInr.o.rfnin+i.o.C'·in t"\ro ,..1 "'.0. n"'l.o.rtC'
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Fig. 7: Relative Meßwertstreuung eines CaF.-Dasimeters bei einer lonen-
dosis von 500 mR (102Auswertungen) und 4 rnR (80 Auswertungen)
Fig. 7: Relative readout deviation of a CaF. dosimeter at an exposure of
500 mR (102 readouts) and 4 mR (80 readouts)
7. Comparison with other solidstate dosimetry systems
Phosphate glass dosimeters have been in use for the last
5 years, and LiF dosimeters for the 2 years, for measuring
long-term accumulated radiation exposures in the vicinity
of the Karlsruhe Nuclear Research Centre. As far as short-
term variations and increases of the background radiation
level are concerned, the most suitable dosimeters, besides
the CaF 2 dosimeters discussed here, are exo-electron dosi-
meters whose practical use, boweverymust await the comple-
tion of development of appropriate dosimetry systems [7].
In order to i1lustrate the possibilities for monitoring the sur-
roundings to nuclear engineering facilities, offered at pres-
ent by the solid stat~ dosimetry systems mentioned above,
the characteristics of these systems are summarised in
Table3 (see also [8]). In selecting an appropriate dosimetry
1125 I'R ± 30l'R
-931'R
-5 I'R ± 20l'R
- 30I'R
997 I'R ± 50l'R
max. Meßwert-
streuung
Dosis Standardabweichung mox, readout
Exposure Standard deviation variation
I'R I'R 0/0 I'R
500 000 ± 3000 ± 0,6 ± 9000
4000 ± 76 ± 1,9 -160
+ 240
200 ± 23 ± 15 -7
+ 100
100 ± 21 ± 21 - 32
+ 68
50 ± 20 ± 40 -72
+ 88






Meßwert für 3 h Zwischenlagerung
Dasis der natürlichen Umgebungsstrahlung
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Tab. 3: Vergleich einiger Eigenschaften verschiedener Dosimetersysteme










Phosphate glass LiF-Presslinge natürl. CaF,
dosimeters LiF ribbons Natural CaF,















mm 8 X 8 X 4,7 3x3X1
mm 19 (/J
mR >10 >1
mR 10 ... 3 X 1O' 1 ... 1O'
linear
70/10 (/J ca. 20 (/J, 3 dick
80/15 (/J
> 0,1 > 0,01





± 20 (~ 30 keV)-
Vordosis
Meßfehler bei Verdopplung der
Vordosis
Stondardabweichung für 1 R
(Serien messung)
Energieabhängigkeit
0) ohne, b) mit Energie-
kompensationsfilter
Pre-dose mR ca. 50 ca. 25
Measurement error when mR ± 15 ±1
the pre-dose is doubled
Standard deviation for 1 R 0/0 ± 0,6 ± 6
(series measurements) ± 4*
-----------_.._--------------
Energy-dependence 0) 0/0 bis + 700 bis + 140
0) without, b) with energy (+280)**
































In the evaluation, perticular netice
should be taken of:
bei UV-Lichtein- UV-Lichteinfluß, stark lichtemp- stark lichtempfindlich (Meßwert-
fluß Meßwert- N2-Spülung, findlich (Meß- zunahme!J, Oberflächen-
abnahme, Glas-100 °C-Tem- wertzunahme!) beschädigung
reinigung perierg., Strongly light- Strongly light-sensitive
UV light ccuses Anderunq der sensitive (lncrecss of rscdout), surfcce
a drop of the Dosisempf. nach (increase of damage
readout, glass Regenerierung readout)


















ja (nach Regen.) ja yes








von mehr als 100 Stck.
Mindestexpositionszeit für akku-
mulierte Dosis bei Meßfehler 25 Ofo
Cosr, each, for DM orders of over
100 pieces
Minimum exposure time for accu-






















• Bei individueller Eichung' With individual calibration
Neues Yokota-Glas FD-7 [82] . New Yokota glass FD-7 [B 2]
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Tab. 4: Vergleich des Zeitbedarfs zur Auswertung verschiedener Dasimeter-
typen
Table 4: Camparisan of readout times required for various dosimetry
systems
system it is of course nevessary to take into account, besides
the characteristics of the measurement technique also such
practical considerations as the initial cost, the size of the
dosimeters, the packing required for protection against
ambient factors, and the time required for evaluation.
A particularly interesting aspect shown in Table 3 is the
minimum exposure time required for measuring the natural
background radiation if the measurement error is not to
exceed 25%. The time required for evaluation is also of
interest, because measurements of the local exposure level
distribution in the vicinity of nuclear engineering facilities
require the simultaneous use of a large number of dosi-
meters. Table 4 shows breakdown of the time required for












Benötigte Zeit zur Auswertung
von je 100 Dosimetern








[B 2]Arbeitsgang' Warking step
Auspacken, Einsetzen-in Wasch-
bzw. Sartierrahmen min
Unpacking, setting inta washing
and sarting frames
Waschen und Trocknen min
Vv'ashing und drying
(Eingegangen am 4. 8. 1971)
Um die Möglichkeiten aufzuzeigen, welche die oben ge-
nannten Festkörperdosimeter heute zur Oberwachung der
Umgebung kerntechnischer Anlagen bieten, wurden deren
Eigenschaften in Tab. 3 gegenübergestellt (siehe auch [8]).
Bei der Auswahl eines geeigneten Dosimetersystems müssen
unter diesem Gesichtspunkt neben den meßtechnischen
Eigenschaften auch praktische Gesichtspunkte, wie z. B. An-
schaffungspreis. Dosimetergröße, Verpacken zum Schutz
gegenüber Umwelteinflüssen, Zeitbedarf für die Auswertung
herangezogen werden.
Besonders interessiert die in Tab.3 angeführte Mindest-
expositionsdauer, die zur Messung der natürlichen Umge-
bungsstrahlung erforderlich ist, wenn der Meßfehler 25 0/ 0
nicht übersteigen soll. Außerdem wurde der benötigte Zeit-
bedarf für die Auswertung von 100 Dosimetern in Tab. 4 de-
tailiert wiedergegeben, da zur Messung der örtlichen Dosis-
verteilung in der Umgebung kerntechnischer Anlagen eine
Vielzahl von Dosimetern gleichzeitig eingesetzt wird.
Als besondere Vorteile des hier untersuchten Dosimeter-
systemes sind anzuführen die Möglichkeiten der Messung
kleiner Dosen oberhalb 0,1 mR, eine Meßgenauigkeit von
± 5 % für die Messung des natürlichen Strahlenpegels nach
4tägiger Exposition, praktisch keine Temperatur- und Fading-
einflüsse, sofortige Wiederverwendung des Dosimeters ohne
Regenerierung bei unverändertem Sondenfaktor, einfache
Handhabung und schnelle Auswertung des Dosimeters.
Gewisse Nachteile sind die hohen Anschaffungskosten für
die· Dosimeter, die Notwendigkeit der Verwendung von
Energiekompensationsfiltern sowie der Auswertung in einem
kunstlichtbeleuchteten Raum.
The particular advantages of the dosimetry system described
here are: the possibility of measuring small exposures of the
order of 0,1 mR, 0 measuring accuracy of ± 5% for rnecs-
uring the natural radiation background level with an ex-
posure time of 4 days, virtually no temperature and fading
effects, immediate re-usability of the dosimeter without re-
generation and without alteration of the ca libration factor,
simple handling and rapid evaluation of the dosimeter.
Amongst the disadvantages should be mentioned the high
cost of the dosimeters, the necessity of using energy corn-
pensation fllters, and the necessity of carrying out the eva-
luation in 0 room with only orfiflciol illumination.
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